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Resumen 
Objetivos: Analizar la distribución de energía en un tejido cuando se emplea terapia por láser de 
baja potencia y estudiar las especificaciones mínimas de equipos de terapia láser para estimar 
la dosis. 
Material y métodos: Se ha empleado el método de Monte Cario para obtener la distribución 
de energía absorbida por la piel para dos tipos de láser y la teoría de la difusión para esti-
mar la longitud de penetración y el recorrido libre medio. Se ha estudiado la variación de esa 
distribución en función de la raza (caucásico, asiático, afroamericano) y para dos localizacio-
nes anatómicas distintas. Se ha analizado la información facilitada por diversos fabricantes de 
equipos comerciales para determinar si es necesario adaptar la dosimetría recomendada. 
Resultados: La radiación láser infrarroja (810nm) se absorbe mayoritariamente en un espe-
sor de piel de 1,9±0,2mm para caucásicos, entre 1,73±0,08mm (volar del antebrazo) 
y 1,80±0,11mm (palma) para asiáticos y entre 1,25±0,09mm (volar del antebrazo) y 
1,65 ±0 ,2 mm (palma) para afroamericanos. El recorrido libre medio de la luz siempre es menor 
que 0,69 ±0,09 mm. Para los equipos comerciales analizados la única característica geométrica 
del haz láser que se menciona es la superficie que oscila entre 0,08 y 1 cm2, pero no se especi-
fica cómo es la distribución de energía, la divergencia del haz, forma de la sección transversal, 
etc. 
Conclusiones: Dependiendo del equipo de terapia por láser de baja potencia utilizado, el tipo 
de paciente y la zona a tratar, el clínico debe adaptar las dosis recomendadas. 
Low power láser therapy: opto-physical and biological considerations underlying its 
clínica! application 
Abstract 
Objectives: To analyze the distribution of energy deposited in a tissue when this is irradiated 
with a low power láser and to study the mínimum characteristics that manufacturers of low 
power láser therapy equipments should include to estímate the dosage. 
Material and methods: Monte Cario simulation was performed to determine the absorption 
location of the láser energy. The diffusion theory was used to estímate penetration depth and 
mean free path. Variation of this distribution was studied based on three different skin types 
(Caucasians, Asians and Afroamericans) and for two different anatomic locations: palm and volar 
forearm. Information given by several manufactures of low power láser therapy equipments has 
been analyzed. 
Results: Infrared (810 nm) láser radiation is mainly absorbed in a skin layer of thickness 
1.9±0.2mm for Caucasians, from 1.73±0.08mm (volar forearm) to 1.80 ±0.11 mm (palm) for 
Asians, and from 1.25±0.09mm (volar forearm) to 1.65±0.2mm (palm) for Afroamericans. 
The light mean free path is lower than 0.69 ±0.09 mm for all cases. The láser beam characte-
ristics (beam shape, energy distribution on a transversal section, divergence, incidence angle, 
etc.) are not usually specified by the manufacturers. Only beam size (ranging from 0.08 to 
1 cm2) is given in some cases. 
Discussion and conclusions: Depending on the low power láser therapy equipment, on the 
patient and on the anatomic área to be treated, the staff should adapt the recommended 
dosage for each individual case. 
Introducción 
Las aplicaciones terapéuticas del láser en las que el aumento 
local de temperatura es despreciable se engloban dentro de 
lo que se conoce como terapia por láser de baja potencia, 
de bajo nivel o bioestimulación por láser (LPLT o LLLT del 
inglés Low Power Láser Therapy o Low Level Láser Therapy, 
usaremos LPLT en lo sucesivo)1-2. Aunque los efectos tera-
péuticos del láser de baja potencia están documentados37 
aun no está claro cuál es el mecanismo, a nivel celular y 
orgánico, mediante el que se produce la acción terapéu-
tica y cuáles son los parámetros óptimos de la luz que se 
debe emplear para cada aplicación clínica. Para que el láser 
produzca algún efecto sobre los tejidos es necesario que 
ocurra la absorción de la radiación láser y son las molécu-
las fotorreceptoras las que desencadenan todo un conjunto 
de respuestas celulares implicadas en estos fenómenos tisu-
lares. Tras la absorción de la luz por algún cromoforo se 
pueden producir una serie de procesos que se dividen en 
radiativos y no radiativos1-2-8-9. En los procesos radiativos, 
los cromóforos, después de su excitación vuelven a su estado 
inicial debido a la emisión de luz. En los procesos no radia-
tivos, la energía de los fotones absorbidos se convierte en 
otro tipo de energía, dando lugar a fenómenos fotoquímicos 
o térmicos8. En los fotoquímicos, se desencadenan diversas 
reacciones químicas entre las que podemos citar la fotoadi-
ción, fotofragmentación, fotooxidación, etc. En el caso de 
efectos térmicos, se produce un calentamiento de la zona 
irradiada y de las zonas adyacentes y puede dar lugar a una 
hipertermia, desnaturalización de proteínas, fotocoagula-
ción, vaporización, carbonización, etc. 
Los efectos de la LPLT son bioquímicos. Se trata de la 
fotobiomodulación1 o fotobioestimulación2-9 y consiste en 
el aumento del metabolismo celular bien por activación 
de la cadena respiratoria bien por activación de fotorre-
ceptores no mitocondriales. Muchos de los componentes 
normales de la piel son cromóforos (hemoglobina, oxihemo-
globina, bilirrubina, melanina, agua, etc.) y cada uno de 
ellos absorbe en mayor o menor medida cada longitud de 
onda2,9. Cuando la luz absorbida se transforma en energía 
química, modifica algún cromoforo de forma transitoria o 
permanente y este hecho activa todos los procesos fotobio-
lógicos inherentes a la LPLT. Se considera que el cromoforo 
que desencadena las distintas reacciones bioquímicas es el 
mismo y que estas respuestas se producen en varios orgá-
nulos celulares (núcleo, plasma y membrana). Actualmente 
las investigaciones se centran en la enzima citocromo c oxi-
dasa, que forma parte de la etapa terminal de la cadena 
respiratoria celular1-2-10. 
Los tejidos que fisiológicamente se encuentran en condi-
ciones patológicas, con la consiguiente disminución del pH 
que ello supone, son más sensibles a la irradiación y por 
tanto su capacidad de activación y posterior respuesta a la 
aplicación del láser es mayor11. 
En los primeros equipos de LPLT desarrollados se 
empleaba un láser de He-Ne (visible) que emiten un haz 
con una distribución de energía en su sección transversal 
no uniforme (en el caso de láseres monomodo esa distri-
bución es aproximadamente gaussiana). En la actualidad, 
debido al tamaño, bajo consumo, bajo coste, facilidad de 
fabricación, etc., se emplean láseres de diodo en los equi-
pos de LPLT1219. Las longitudes de onda de emisión de los 
láseres de diodo barren casi todo el visible y el infrarrojo 
cercano2. Los láseres de diodo tienen dos inconvenientes: la 
distribución de la energía en su sección transversal puede ser 
Figura 1 Ejemplos de distribución de energía en una sección ti 
c) haz gaussiano. 
muy irregular y se modifica cuando se propaga (fig. 1a) y la 
divergencia del haz es astigmática y mucho más grande que 
en otros tipos de láseres (este problema se puede corregir 
parcialmente mediante el uso de lentes asfericas). Los equi-
pos de LPLT actualmente usados en fisioterapia establecen 
automáticamente el tiempo de aplicación a partir de la dosis 
requerida (energía total por unidad de área que debe alcan-
zar la superficie de la piel; en J/cm2)12~19. Sin embargo, la 
cantidad de energía que se absorbe en la zona tratada varía, 
no solo con las características del emisor, sino también con 
el tipo de piel que estamos tratando. 
En nuestra experiencia clínica nos encontramos ante el 
hecho de que, aplicando valores de dosimetría superiores 
a los que otros autores proponían para alcanzar un efecto 
terapéutico determinado, obteníamos un resultado mejor y 
de manera más rápida1821. 
Los objetivos de este trabajo son: 
• Predecir la cantidad y localización de la energía absorbida 
para unas condiciones de aplicación de LPLT ideales para 
distintos tipos de piel. 
• Definir la información mínima que debe suministrar el 
fabricante de equipos de LPLT para que el profesional clí-
nico pueda conocer con la mayor precisión posible la dosis 
que realmente está suministrando. 
Material y método 
Por un lado, se han recopilado las características técnicas 
del láser empleado en diversos equipos comerciales: 
modo de funcionamiento, longitud de onda de emisión, 
potencia de emisión, sección del haz, divergencia del 
haz, distribución de la energía en la sección transversal, 
distancia desde el emisor a la salida del aplicador y posible 
óptica intermedia empleada, modo de aplicación del haz 
láser (en contacto con la piel o a una distancia que pueda 
ser variable), etc. La información se ha extraído de la 
descripción suministrada por los fabricantes/distribuidores 
de diversos equipos de LPLT1618. 
Por otro lado, se ha calculado cómo se distribuye la ener-
gía dentro de un tejido bajo unas condiciones ideales de 
irradiación. Cuando un haz de luz incide sobre un tejido bio-
lógico se producen una serie de fenómenos que modifican la 
distribución de energía en una sección transversal del haz. 
Los efectos biológicos que esa luz pueda producir depen-
den de dónde sea absorbida y de qué cromóforo la absorbe. 
La propagación de la luz a través de un material túrbido se 
de un haz láser: a) haz de láser de diodo; b) haz uniforme; 
puede describir mediante la ecuación de transferencia de 
la radiación9. Comúnmente se emplean dos métodos para 
resolver dicha ecuación: mediante simulación Monte Cario 
o mediante la teoría de la difusión9-22. 
Método de Monte Cario 
Para describir la propagación de la luz es necesario un 
modelo físico del tejido. Desde un punto de vista anató-
mico podemos describir la piel como una estructura de tres 
capas23: la epidermis (100 (¿m de espesor), la dermis (entre 1 
y 4 mm de espesor) y la capa adiposa (de 1 y 6 mm). La absor-
ción del conjunto es principalmente debida a la melanina 
(en la epidermis) a la oxihemoglobina, la deoxihemoglobina, 
carotenos y bilirrubina (en la dermis) y a la hemoglobina, los 
lípidos y el agua (en la capa adiposa). El esparcimiento viene 
determinado por las partículas de melanina por las fibras de 
colágeno y los adipocitos. 
Cuando un haz de luz incide sobre la piel, una parte de 
la luz se refleja y otra se refracta y penetra en el tejido. En 
todo el rango visible el infrarrojo cercano la luz reflejada 
supone alrededor de un 5% de la luz incidente para ángulos 
de incidencia próximos a la normal9. 
Dentro del tejido, la luz se absorbe, se esparce o se trans-
mite. Los cromóforos de la piel absorben selectivamente 
parte de esa luz con un coeficiente de absorción ¡ia. El 
esparcimiento debido a inhomogeneidades del tejido queda 
descrito por un coeficiente de esparcimiento ¡is y un pará-
metro de anisotropía, g. Parte de la luz esparcida puede 
alcanzar la superficie de la piel donde una parte se refrac-
tará hacia el exterior (reflexión difusa de la piel) y otra se 
reflejará hacia el interior. Debido a la absorción y esparci-
miento, la energía por unidad de superficie (fluencia) que 
alcanza capas más profundas de la piel disminuye exponen-
cialmente según la ley de Lambert-Beer. Para la piel en el 
rango visible e infrarrojo, la fluencia cae en 4 órdenes de 
magnitud en unos pocos mm24. Por último, una parte de la 
luz puede atravesar la piel y llegar a tejidos subcutáneos 
donde continúa produciéndose absorción y esparcimiento 
hasta que toda la luz sea finalmente absorbida o se transmita 
a través de todos los tejidos2-8-9. 
Hemos considerado la piel como un medio homogéneo e 
isótropo caracterizado por su índice de refracción (n = 1,40 
en todos los casos23) su coeficiente de absorción (¡ia), su 
coeficiente de esparcimiento (¡is) y el parámetro de ani-
sotropía (g)23. Hemos utilizamos el código de Monte Cario 
desarrollado por Wang et al22 para obtener la energía absor-
Tabla 1 Parámetros y resultados 
Zona Caucásico Asiático Afroamericano 
Palma Vda. Palma Vda. Palma Vda. 
¡ia (crrr1) 0,60±0,07 0,57±0,1 0,60 ±0,07 0,60 ±0,04 0,83 ±0,2 1,5±0,5 
/x's (crrr1) 15,2±0,8 16±1 16,5±0,5 18±1 14±2 13 ± 2 
Rd (%) 39,4 41,3 41,4 42,3 33,2 23,4 
A(%) 57,4 55,5 55,6 54,6 63,4 73,8 
T(%) 0,5 0,4 0,03 0,2 0,2 0,0 
S (mm) 1,88±0,12 1,88±0,2 1,80±0,11 1,73 ±0,08 1,65±0,2 1,25±0,08 
rlm (mm) 0,64±0,03 0,60 ±0,04 0,57±0,02 0,54 ±0,03 0,67±0,09 0,69±0,09 
Coeficientes de absorción, /xa, y i de esparcimiento reducido; M'S, empleados ; en la simulación9-26. 
A: absorción total; S; longitud de penetración; Rd: reflectancia difusa; rlm: recorrido libre medio; Vda: volar del antebrazo. 
bida localmente en cada punto del medio cuando incide un 
haz de luz de anchura despreciable (toda la luz incide en un 
mismo punto) y con dirección de incidencia perpendicular 
a la superficie. En este código se tiene en cuenta la inte-
racción en tres dimensiones de los fotones incidentes con 
el material. Como el problema tiene simetría de revolución 
respecto al eje del haz (siempre que incida en dirección nor-
mal a la superficie), la solución obtenida solo depende de la 
profundidad en el tejido y de la distancia desde el punto de 
incidencia. Posteriormente hemos realizado la convolución 
de esta solución con una distribución de energía uniforme 
o gaussiana (fig. 1b y 1c) para determinar cómo se absorbe 
la luz dentro del tejido cuando se incide con un haz de diá-
metro finito25. Finalmente se han representado mapas de la 
energía absorbida por unidad de volumen en función de la 
profundidad y de la separación desde el eje del haz láser. 
Hemos tomado valores de los coeficientes de absorción y 
esparcimiento medidos para distintos tipos de piel24-25 a una 
longitud de onda de 810 nm y un haz láser con una sección 
circular de 1 cm2 de área (radio 0,56cm) y energía total U. 
Los valores de los parámetros se exponen en la tabla 1. 
Teoría de la difusión de la radiación 
La teoría de la difusión predice una disminución con la 
profundidad de tipo exponencial con una longitud de pene-
tración S (longitud que debemos profundizar en el tejido 
para que la energía disminuya en un factor 1/e), y un 
recorrido libre medio rlm (distancia promedio entre coli-
siones de un fotón con los centros dispersores o con los 
cromóforos) dados por2-22: 
S = 1/y/3fla(fla+fls(1 ~S))< 
rlm= 1/[/xa±/xs(1 -g)]. 
(1) 
(2) 
Para la piel en el infrarrojo cercano, /xs' = /xs(í - g ) » 
¡ia, con lo cual la longitud de penetración viene determi-
nada por el producto de los coeficientes de absorción y 
esparcimiento y toma valores del orden de mm. El recorrido 
libre medio, dominado por el coeficiente de esparcimiento 
reducido, suele ser bastante menor (del orden de decenas o 
centenas de (¿m). Un aumento del coeficiente de absorción 
implica un aumento de la energía absorbida en una capa 
más superficial, mientras que un aumento del coeficiente 
de esparcimiento implica que haya mayor cantidad de luz 
reflejada de manera difusa, y por tanto menor absorción. En 
dirección lateral, debido al esparcimiento también se pro-
paga parte de la luz y alcanza regiones que no están siendo 
irradiadas23. Sin embargo, la energía disminuye debido a la 
acción conjunta de la absorción y el esparcimiento y es de 
esperar que la zona a la que llega luz no sea mucho mayor 
que un recorrido libre medio22-23. Esto supone un aumento 
de la superficie bajo la que se está absorbiendo luz. Este 
aumento es significativo para haces láser muy estrechos 
(diámetros del orden o menores que 1 mm) pero es poco 
relevante en el caso de haces láser con diámetros del orden 
o superiores a 1 cm. 
Resultados y discusión 
Los efectos terapéuticos de la LPLT dependen de la localiza-
ción espacial y de la cantidad de energía absorbida por los 
tejidos a tratar. El coeficiente de absorción del tejido deter-
mina cuánta energía se absorbe y la longitud de penetración 
determina hasta qué profundidad penetra la luz. En direc-
ción lateral, son el recorrido libre medio y la anisotropía del 
esparcimiento los que determinan cuál es el aumento de la 
superficie bajo la cual llega luz. 
En la tabla 1 se resumen los valores de la reflectancia 
total, especular y difusa, de la absorción total (medidas 
ambas como proporción de energía que se refleja o absorbe 
respecto a la incidente), así como las longitudes de penetra-
ción y el recorrido libre medio (Ees. 1 y 2) para un haz láser 
que incide perpendicularmente sobre un tejido de 5 mm de 
espesor, descrito por los parámetros ópticos incluidos en la 
tabla. La transmitancia a través de esa capa es despreciable 
en todos los casos. 
La reflectancia difusa tiene un valor muy elevado y dis-
minuye con el aumento del coeficiente de absorción. Por 
el contrario, la proporción de energía absorbida es mayor 
cuanto mayor sea el coeficiente de absorción. En todos los 
casos, la longitud de penetración es mayor que 1 mm con lo 
que la mayor parte de luz atraviesa la epidermis (~100 (¿m) 
y alcanza la dermis. 
La figura 2 muestra mapas de energía absorbida por uni-
dad de volumen en cada punto en función de la profundidad 
y de la distancia desde el eje del haz láser (haz circular y 
uniforme, véase figura 1b). Se aprecian pequeñas diferen-
cias en la forma en que se distribuye la energía absorbida 
para la palma de la mano y la zona volar del antebrazo de 
caucásicos. Esto mismo ocurre cuando se realiza el cálculo 
Palma; caucásica 
- 6 - 4 - 2 0 2 4 6 
Separación (mm) 




Volar del antebrazo; afroamericano 
- 6 - 4 - 2 0 2 4 6 
Separación (mm) 
Figura 2 Energía absorbida por unidad de volumen (escala 
de color a la derecha, en J/cm3) en función de la profundidad 
y de la separación desde el eje de un haz uniforme de radio 
5,6 mm (1 cm2 de área) y 1 J de energía que incide perpendi-
cularmente en un tejido con los parámetros ópticos promedio 
correspondientes a la palma y al volar del antebrazo de 5 indi-
viduos caucásicos o para 5 individuos afroamericanos en cada 
caso. 
para asiáticos con muy pocas diferencias numéricas (estos 
resultados no se muestran en la figura). Cuando se realiza el 
cálculo para afroamericanos se observa que hay una mayor 
absorción en el caso de la zona volar del antebrazo (valo-
res más altos para la escala de color) y que esa absorción 
se concentra más cerca de la superficie (menor longitud de 
penetración). En los datos correspondientes de la tabla 1 se 
observa que la energía absorbida pasa de un 63,4 a un 73,8%. 
Esto es lógico puesto que la zona volar del antebrazo, en el 
caso de afroamericanos, es más oscura (mayor pigmenta-
ción y mayor concentración de melanina). Comparando los 
resultados obtenidos en la palma pero para distinta raza, 
los resultados para caucásicos y asiáticos son casi idénticos 
y bastante parecidos con los obtenidos para afroamerica-
nos (en este último caso se aprecia que la absorción es más 
superficial, compárese la primera y tercera imagen de la 
figura 2). En el caso de la zona volar del antebrazo se aprecia 
una diferencia notable entre los resultados obtenidos para 
caucásicos y para afroamericanos (compárese la segunda y 
cuarta imagen de la figura 2). Este resultado es lógico, pues 
se obtiene una longitud de penetración muy similar para 
todos los casos (1,65 mm < S < 1,89 mm) menos el correspon-
diente al caso del volar del antebrazo para afroamericanos 
para los que esa longitud de penetración es sensiblemente 
menor (á = 1,25mm). En todos los casos se observa que el 
esparcimiento lateral es muy pequeño: desde los 5,6 mm de 
radio donde todavía se alcanzan valores muy altos de energía 
absorbida (color rojo) se pasa a valores muy pequeños (color 
azul) antes de llegar a los 6 mm, lo cual es de esperar dado 
que el recorrido libre medio para todos los casos está entre 
0,5 y 0,7mm (tabla 1). Esto significa que el esparcimiento 
no da lugar a un aumento significativo de la superficie en la 
que se absorbe la luz siempre que el haz tenga un radio muy 
superior al recorrido libre medio, como es el caso de estas 
simulaciones (radio 5,6mm). 
En la figura 3 se representan simulaciones análogas a las 
de las figura 2 pero cambiando el tipo de haz. Ahora se incide 
con un haz de tipo gaussiano (ver figura 1c) con una energía 
total de 1J y 5,6 mm radio (entendiendo por radio la distan-
cia desde el eje para la cual la energía disminuye en 1/e2). 
La zona espacial en la que se absorbe la energía es muy simi-
lar en todos los casos salvo para el caso de la zona volar del 
antebrazo de afroamericanos. 
Resulta llamativo que la distribución de la energía absor-
bida en la figura 3 es muy diferente a esa distribución en la 
figura 2. Hay una concentración mayor de energía absorbida 
en la zona central del haz donde se alcanzan energías mayo-
res que para el caso de haz uniforme: el valor máximo de 
la energía supera los 6,5 J/cm3 para el volar del antebrazo 
de afroamericanos en la parte central del haz gaussiano 
(cuarta imagen de la figura 3; haz gaussiano) mientras es 
poco más de 4 J/cm3 para la misma raza y zona anatómica 
para haz uniforme (cuarta imagen de la figura 2, haz uni-
forme). Algo similar ocurre para las otras razas y zonas 
anatómicas. Es decir, que la forma en que se distribuye 
la energía en el haz incidente tiene una influencia muy 
grande en cómo distribuye la energía absorbida dentro del 
tejido a tratar. Esta influencia es mucho más importante 
que los cambios que se producen cuando se irradian dis-
tintas zonas de un mismo individuo o individuos de distintas 
razas (salvo casos extremos: palma de la mano y antebrazo 
en el caso de afroamericanos, o distintas razas). Debemos 
notar que la dispersión de valores medidos de los coefi-
cientes de absorción y esparcimiento en una misma raza es 
muy grande23-27. Por ejemplo, Chan et al27 obtienen valo-
res de fia entre 0,2 y 1,3 c m 1 y valores de ¡is entre 6,9 y 
19,6crrr1 para 6 individuos caucásicos. Eso significaría que 
entre esos individuos podría haber diferencias tan grandes 
en la absorción total como la mostrada en la tabla 1 y dife-
rencias tan grandes en la distribución de la energía absorbida 
como las mostradas entre la primera y la cuarta imagen de 
la figura 2. 
Debido a la variación con la longitud de onda de los pará-
metros ópticos, estos resultados son extrapolables a otras 
longitudes de onda de manera cualitativa; es decir, la lon-
gitud de penetración y/o el recorrido libre medio pueden 
variar considerablemente con la longitud de onda, pero una 
vez fijada la longitud de onda, la forma en que se distribuye 
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Figura 3 Energía absorbida por unidad de volumen (escala 
de color a la derecha, en J/cm3) en función de la profundidad 
y de la separación desde el eje de un haz gaussiano de radio 
5,6 mm (1 cm2 de área) y 1 J de energía que incide perpendi-
cularmente en un tejido con los parámetros ópticos promedio 
correspondientes a la palma y al volar del antebrazo de 5 indi-
viduos caucásicos o para 5 individuos afroamericanos en cada 
caso. 
la absorción de energía en el tejido varía tanto al cambiar 
el tipo de haz como al cambiar el tipo de piel. 
Teniendo en cuenta las simulaciones (figs. 2 y 3) queda 
claro que para facilitar el trabajo del fisioterapeuta que 
aplica LPLT, sería conveniente el uso de láseres cuyo haz 
tuviera una distribución de energía lo más uniforme posible 
en su sección transversal. En ese caso y repitiendo aplica-
ciones sucesivas hasta cubrir toda la superficie de tejido a 
tratar, el clínico puede estar seguro de que está realizando 
una aplicación aproximadamente uniforme de la energía 
láser. 
En el caso de haces gaussianos, el fisioterapeuta debe 
estimar (a partir de los datos de radio, diámetro o superfi-
cie del haz) cuanto debe solapar las aplicaciones sucesivas 
para obtener una distribución aproximadamente uniforme20. 
Como en este caso se produce una mayor fluencia en la parte 
central del haz, también debe tener precaución para no 
dar lugar a una dosis excesiva o incluso a un calentamiento 
excesivo de la zona irradiada que pudiera ser lesivo. 
Para el caso de haces láser con una distribución irregu-
lar de la energía en su sección transversal, como suelen ser 
los láseres de diodo, el fisioterapeuta se encuentra con una 
herramienta con la que tendrá que experimentar y aprender 
de su propia experiencia con el equipo empleado. 
Teniendo en cuenta la absorción de luz por tejidos con 
distintos parámetros ópticos (tabla 1), si se pretende un tra-
tamiento muy superficial, el fisioterapeuta tiene que estimar 
un aumento (para piel más clara) o una disminución (para 
piel más pigmentada) de la dosis recomendada debido a la 
menor o mayor absorción que presentan distintos tipos de 
piel. Esta regla se invierte si el tratamiento de LPLT pre-
tende afectar a capas más profundas de tejido, puesto que 
la absorción es más superficial en tejidos más pigmentados. 
En este último caso no se deben sobrepasar valores de irra-
diación que puedan dañar las capas más superficiales de la 
piel. 
La tabla 2 resume las características técnicas de los láse-
res de equipos de LPLT que se han recopilado a partir de la 
información disponible en las paginas web de diversos fabri-
cantes y/o distribuidores1618. Todos indican la longitud de 
onda de trabajo (nos hemos centrado en aquellos equipos 
que emplean longitudes de onda en el infrarrojo cercano, 
preferiblemente en 81 Onm), la potencia (en modo continuo) 
o potencia media (en modo pulsado) y el tipo de aplicación 
(pistola, lápiz a una determinada distancia). Solamente en 
algunos productos se encuentra información del área del haz 
láser (o de la energía o potencia por unidad de área sumi-
nistrada) y este dato es fundamental para la aplicación de 
la LPLT. En ningún caso se especifica ni cómo es la distribu-
ción de la energía o potencia en una sección transversal del 
haz láser. Tampoco indican que se utilice algún elemento 
óptico entre el emisor y la salida del aplicador. En todos 
estos equipos se emplea un láser de diodo que normalmente 
tienen una distribución irregular de energía en la sección 
transversal del haz, y además, suelen presentar una sección 
no circular. 
En algún caso el fabricante indica que la aplicación debe 
ser por contacto (tabla 2). Este modo de aplicación no es 
posible para el tratamiento de heridas abiertas, en cuyo caso 
se debe mantener el aplicador a una cierta distancia para 
evitar el contacto y consiguiente dolor del paciente20. Si se 
estuviera trabajando con láseres distintos a los de diodo, 
esta separación no supondría ningún problema dado que se 
puede asumir que la divergencia del haz es muy pequeña 
y por tanto la superficie sobre la que se reparte el haz no 
varía en unos pocos cm de propagación. Pero en el caso de 
los láseres de diodo la divergencia del haz puede ser muy 
grande (8-10° en una dirección y 30-35° en otra) si no se 
corrige mediante lentes asfericas. Aun en ese caso, algunos 
fabricantes que utilizan láseres con potencias relativamente 
altas, incluyen en el aplicador una lente divergente para 
evitar posibles daños debido a la exposición accidental del 
paciente o el clínico. En este caso también es necesario 
conocer la divergencia del haz láser para poder estimar cuál 
es el área que se está irradiando y con ello saber la ener-
gía por unidad de superficie que se le ha suministrado al 
paciente, cuando se separa el aplicador de la superficie. 
Tabla 2 Características de equipos LPLT 
Equipo Tipo l.d.o , nm PmW / H z E/t J/min A cm2 Aplicación 
Megasonic 680 (a) Consola 810 800 0,2-5k 48 1 Pistola 
658 40 0,8-5k 2,4 0,08 Lápiz 








A 60 cm 
A 60 cm 
BTL (b) Consola 685 30-50 0-1 Ok 1,8-3 Ajustable Lápiz 
830 50-400 0-1 Ok 3-24 Ajustable Lápiz 






- A distancia 
A distancia 
Idea terza (c) Consola 808 
905 
500-2.000 







Comby (c) Cañón 808 500-6.000 0,01-2k 30-360 - A distancia 
A: área; Elt energía en un minuto; /: frecuencia en régimen pulsado; l.d.o.: longitud de onda; P: potencia (en continuo) o potencia 
media (en régimen pulsado). 
Equipos de (a) Elecromedicarin, (b) Sanro y (c) Enraf-nonius12 
El fisioterapeuta, que se enfrenta a cifras dosimétricas 
basadas en datos empíricos obtenidos en laboratorio sobre 
muestras de tejidos o suspensiones celulares in vitro, debe 
tener presente estos condicionantes a la hora de traducir-
las a la aplicación clínico28. Para una misma longitud de 
onda, la variación de los coeficientes de absorción y espar-
cimiento podría llevar a la variación de un 50% en la energía 
absorbida, lo que concuerda con la tabla de dosimetría anti-
inflamatoria propuesta por la World Associaton for Láser 
Therapy 21. La dosis recomendada varía en un ± 50% de la 
fluencia (J/cm2) para obtener el mismo efecto terapéu-
t ico, en distintas localizaciones anatómicas para un mismo 
paciente. Además, para la misma localización pero distintos 
pacientes, también se establece una horquilla dosimétrica 
del ±50%21. Incluso otros autores, tras afirmar que inter-
nacionalmente se establece como promedio el rango de 1 
a 3 J/cm2 para obtener un efecto anti inflamatorio con el 
láser, sostienen posteriormente que deben aplicar entre 3 y 
5 J/cm2 con su generador para obtener lo 1 2 2 0 . 
Conviene remarcar que los fototipos más comúnmente 
encontrados en nuestro ámbito terapéutico poblacional son 
el III y el IV29, factor que influiría también decisivamente 
en la fluencia necesaria para obtener un aporte energético 
terapéuticamente eficaz. Histológicamente se demuestra 
que la piel más pigmentada dispersa la acción del láser en 
la capa basal de la epidermis, mientras que la menos pig-
mentada presenta unos efectos a mayor profundidad y más 
circunscritos a la zona de aplicación de la luz30. 
Conclusiones 
En la aplicación clínica de LPLT, para conseguir una dosifica-
ción correcta es necesario tener en cuenta: 
• El equipo concreto con el que se trabaja, que determi-
nará la distribución de energía en una sección transversal 
del haz láser empleado, así como su potencia media 
o su energía por pulso, su área, divergencia etc. Sería 
recomendable que el fabricante/distr ibuidor del equipo 
suministrara información detallada sobre estas caracte-
rísticas, sobre todo área y divergencia, o al menos el área 
a las distancias del aplicador a las que se recomienda su 
util ización. 
El área bajo la cual se absorbe la luz coincide con el área 
del haz siempre que esta sea grande (1 cm2 o mayor). 
El área alcanzada por la radiación es mayor que el área 
del haz cuando ésta sea pequeña (0,1 cm2 o menor). 
Las características de la piel a tratar: su mayor o menor 
pigmentación, localización, etc. 
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